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Protection Case CPC1 with MPL2 and VLM500

Winkeljustage CPC1 mit VLM500:

1. Montage an der Anlage laut Zeichnung CPC1
2. VLM500 einschalten und Kommunikation mit
    dem VLMTool herstellen
3. "Test Messung" (F5) starten
4. Material unter dem VLM500 bewegen
5. Arbeitsabstand (WD) prüfen
6. CPC1 mit VLM500 drehen, bis "Belichtung"
     minimal und "Rate" maximal wird
7. WD ggf. korrigieren und wieder bei 5. beginnen

Angle alignment of CPC1 with VLM500:

1. Assembly of CPC1 and VLM500 according drawing
2. Power up VLM500 and establish connection with VLMTool
3. Start "Test Measurement" (F5)
4. Move material under the VLM500
5. Check working distance (WD)
6. Tilt CPC1 with VLM500 until "Exposure" becomes
    minimum and "Rate" becomes maximum.
7. If necessary correct WD and go back to step 5.


